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Одним из бурно развивающихся направлений микро- и нанотехники является разработ­
ка микрожидкостных устройств для систем «лаборатория на кристалле». Прецизионное моде­
лирование работы таких систем является необходимой стадией их разработки. В данной работе 
описаны результаты моделирования элементов биосенсора с микрожидкостным элементом 
(рис. 1). Конструкция элемента бралась из [1]. Было промоделировано движение жидкости по 
капиллярам на участке гидравлического сопротивления (а) и клапана задержки (Ь). При введе­
нии в микрожидкостное устройство контролируемого раствора он проходит через петлеобраз­
ную микроструктуру каналов (рис. 1, а) для получения максимально равномерного расхода под 
действием капиллярных сил, создаваемых молекулярным насосом (рис. 1, d); затем через змее­
видные капилляры (рис. I, Ь), чтобы предотвратить засорение и формирование воздушных пу­
зырей в канале. В середине этого участка сечение капилляра увеличено для создания резервуа­
ра для хранения реактива, после прохождения которого образец проходит через реакционную 
камеру (рис. 1, с), в которой производится оптическое сканирование образца [1].
Рис. I. Микрожидкостное устройство биосенсора [I].
Основной целью моделирования является изучение зависимости выходных гидродина­
мических параметров жидкости от скорости и давления на входе микрожидкостного канала. 
Для решения данной задачи используется метод конечных элементов. Для исследования тече­
ния используется модель несжимаемой весомой жидкости. Течение жидкости прюдполагается 
нестационарным и турбулентным. Для замыкания уравнений турбулентности течения жидкости 
используется RNG - модель турбулентности [2].
Двумерная математическая модель течения жидкости в продольном сечении капилляра 
(ось у направлена вдоль его главной оси) имеет вид:
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где p -  заданная постоянная плотность жидкости, g -  ускорение свободного падения, V* 
,Vy -  проекции вектора скорости жидкости, р -  избыточное давление жидкости, ц заданная фи­
зическая (ламинарная) вязкость, ц< -  турбулентная (вихревая) вязкость, Це -  эффективная вяз­
кость, 1C- кинетическая энергия турбулентности, 8 -  скорость диссипации кинетической энер­
гии турбулентности, С ,^ Сг, Ок, Ое -  эмпирические константы RNG- модели турбулентности,
= 0,085, Сг = 1,68, = Ое = 0,72.
Специфика задач гидродинамики течений со свободными границами заключается в за­
дании граничных условий на неизвестной до решения задачи границе раздела сред; кинемати­
ческого и динамического граничных условий. Если F(t,x,y) = 0 -  уравнение свободной поверх­
ности, то кинематическое граничное условие имеет вид
— + -^(FKJ + -^(FF ) = 0. 
dt дх '  ду у ( 10)
Условие (10) означает, что частица жидкости, вышедшая на свободную поверхность, 
остается на ней во всем последующем движении. Динамическое граничное условие имеет вид
р = 0 ( И )
на границе F(t, х, у) =0 и выражает непрерывность давления при переходе через свободную 
границу.
На неподвижных твердых стенках в каждый момент времени должны выполняться ус­
ловия прилипания
Vx=0,Vy=0 ( 12)
Границу с будем считать выходной и полагать, что на ней должны выполняться естест­
венные условия Неймана
Ł . O .
dx dy dx
(13)
Для выполнения трехмерного моделирования используется пакет ANSYS CFX. Течение 
жидкости нестационарно (стационарные задачи со свободными границами решаются в системе 
ANSYS только в нестационарной постановке): в задаче помимо граничных условий должны 
выставляться и начальные условия. Начальные условия примем тривиальными для V*, Vy и р.
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При моделированим участка гидравлического сопротивления (рис. 2) ставилась задача 
определить параметры, которыми можно использовать для управления потоком жидкости в ка­
пилляре. По участку гидравлического сопротивления течет вода, плавучесть отсутствует, рас­
сматривается установившийся процесс, перенос тепла отсутствует. На вход подается поток 
воздуха или воды, на выходе среднее статическое давление 1 атм, стенки капилляра гладкие и 
на них отсутствует проскальзывание, поток жидкости инфразвуковой.
Рис. 3. а) зависимость выходной скорости от входной скорости (воздух) и б) зависимость входно­
го давления от входной скорости (воздух)
Рис. 4. а) зависимость выходного давления от входной скорости (воздух) и 6) зависимость вы­
ходной скорости от входной скорости (вода)
Для анализа зависимости выходных параметров от входных изменяли значение скоро­
сти для воздуха и воды в диапазоне 1-300 м/с и 1-1000 м/с соответственно. По полученным 
данным построены графики зависимостей выходной скорости, входного давления и выходного 
давления от входной скорости для воды и воздуха (рис. 3-5).
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Далее проводилось моделирование участка клапана задержки, который необходим в 
микрожидкостных структурах для получения необходимого капиллярного давления. Использу­
ется различная форма клапанов задержки, чтобы сделать более пологим фронт поступления 
жидкостей в капиллярных насосах, получить надежное поведение при заполнении канала и ми­
нимизировать риск попадания воздуха в канал.
а) б)
Рис. 5.' а) Зависимость входного давления от входной скорости (вода)‘, б) зависимость 
выходного давления от входной скорости (вода)
Моделирование позволило выяснить распределение потока по рукавам точек ветвления 
канала. При разделении потока на две ветви поток распределяется достаточно равномерно (рис. 
6, а), в то время как при разделении на четыре ветви распределение становится неравномерным 
(рис. 6, б) и чувствительным к расчетной сетке.
а) б)
Рис. 6. Распределение потока в точках ветвления участка задержки устройства: 
а) ветвление на два; б) на четыре рукава
В результате моделирования установлено, что управление скоростью и давлением жид­
кости на выходе микрожидкостного устройства можно посредством изменения давления на его 
входе. Особую трудность вызывает проектирование надежного участка задержки вследствие 
неустойчивости гидродинамического течения в ветвящейся системе каналов.
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